
 

 

 

 
 
透析液エンドトキシン測定用ソフト 

表示方法が変更されたソフトに変更しますか？ 

お申し込みの前にご確認ください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START 

測定対象は透析液ですか？ 

0.0010EU/mL 未満の検体濃度は 
“検出限界未満”と表示されますが、 

よろしいですか？ 

従来のソフトで測定した検体濃度が 
0.0010EU/mL 未満の場合も 

“検出限界未満”と表示されますが、 
よろしいですか？ 

お使いのパソコンの OS は 
Windows® 7 あるいは Windows® 10 

ですか？ 
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従来ソフトを 
そのままご使用ください。 

その他の OS での 
動作確認は 

しておりません。 

表示変更された本ソフトの 
申込フォームへお進みください 


